
Техническое задание микроскоп Микмед 5 ( с дополнительным 
объективом 20х)

Номер
пункта Описание характеристика Кол-

во
Требуемый

параметр

1.1

Микроскоп 
медицинский для 
работы в
проходящем свете 1

Наличие

1.1.1
Увеличение
микроскопа

40-1500 крат

1.2 Оптическая система
Наличие

1.2.1
Материал все 
оптических деталей

Стекло

1.3
Насадка для 
наблюдений

Бинокулярная

Вращение насадки, зафиксированной 
крепежным винтом, в горизонтальной 
полуплоскости

360

Наклон окулярных тубусов
30

Регулировка межзрачкового 
расстояния

От 55 до 75 мм

Диоптрийная подвижка на одном 
тубусе

Наличие

1.4 Комплект объективов
Наличие

Увеличение
4х, 10х, 40х, 
100х ми

Оптическая коррекция - 
ахроматическая

Наличие

1.5

Комплект 
центрированных 
окуляров 
увеличением 10х 
(2шт.)

Наличие

Линейное поле в пространстве 
изображений, не менее

Наличие

1.6

Окуляр увеличением 10х с 
механической подвижной стрелкой- 
указателем в поле зрения. 
Обеспечивает движение стрелки -  
указателя в любом произвольном 
направлении. Управление движением 
стрелки -  указателя окуляра 
осуществляется собственной 
рукояткой.

Наличие

1.7

Комплект окуляров 
увеличением 15х (2 
шт.)

Наличие



1.8 Штатив микроскопа Наличие
1.9 Револьверная головка Наличие

1.10

Предметный столик 
с
препаратодержателем 
и шкалами Наличие

1.11

Диафрагма темного 
поля для работы с 
объективами 4х, 10х, 
20х,40х Наличие

1.12
Источник света - 
светодиод Обеспечение

Светодиод белого света, мощность 5 Вт

1.13

Встроенный универсальный блок 
питания светодиода; плавная 
регулировка яркости источника света

Наличие

1.14
Масса микроскопа, 
не более, кг

7

1.15
Источник питания 
сеть напряжением

(220+_22)В, 
частотой 50 Гц

1.16

Потребляемая 
мощность 
микроскопа, не 
более, ВА

25

2
Дополнительные
требования

Наличие

2.1
Светофильтры для конденсора синий, 
зеленый, желтый

Наличие

2.2

Обязательная совместимость 
микроскопа с конденсором темного 
поля и окулярным винтовым 
микрометром

Обеспечение

2.3 Предохранители для замены 2 Наличие

2.4 Иммерсионное масло, флакон 1 Наличие

2.5 Защитный чехол 1 Наличие

2.6 Шнур сетевой 1 Наличие

2.7

Техническая документация 
(руководство по эксплуатации, 
паспорт) 1 Наличие

2.8 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

2.9

Регистрационное удостоверение 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Наличие

2.10

Сертификат Соответствия Системы 
Сертификации ГОСТ Р образца 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии. Добровольная 
сертификация

Наличие



2.11

Сертификат производителя образца 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии ГОСТ 130 13485-2011 (180 
13485:2003)

Наличие

2.12 Увеличение объектива 20х


